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WYJASNIENIE TRESCI SIWZ - 5

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 20/PCM/2018/ZP/A Sprzedaz i dostawa re¢kawic
jednorazowych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wolowie Spélka z o. o. przez
okres 12 miesig¢cy

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajacego zapytania dotyczace tresci specyfikacji
istotnych warunkoéw zamowienia informujemy:

Pytanie 1 - dotyczy Pakietu 2, 3, 5 — SIWZ pkt 9.1

Czy Zamawiajacy, na potwierdzenie spelniania wymaganych parametrow, dopusci karty
techniczne dystrybutora zamiast producenta?

ODPOWIEDZ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 - dotyczy Pakietu 2, 5 — SIWZ pkt 9.3

Zgodnie z SIWZ pkt 9.3 Zamawiajacy wymaga probek w ilosci po 3 pary w Pakietach 1-5.
Rekawice diagnostyczne (pakiet 2, 5) pakowane sa w opakowaniach 100 szt. 1 jest to
najmniejsza ilo$¢ handlowa. Czy w zwigzku z tym Zamawiajgcy bedzie wymagat zlozenia
probek do tych pakietow w ilosci po 1 op. a 100 szt.?

ODPOWIEDZ: Zgodnie z SIWZ, w celu oceny jakosci rekawic.

Pytanie 3 - dotyczy Pakietu2i5

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o AQL 1,0? Rekawice o poziomie AQL 1,0 gwarantujg
wyzszg jakos¢, lepsza szczelno$¢, a zarazem sa bardziej bezpieczne. Im nizszy poziom AQL,
tym mniejsza ilo$¢ wadliwych wyrobéw w przebadanej serii.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 4 - dotyczy Pakietu 2

Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego z prosba o dopuszczenie rekawic przebadanych zgodnie z EN
374-1 (z wyl. pkt 5.3.2), 2, 3. Pragniemy nadmieni¢, iz pkt 5.3.2 dotyczy rekawic
chemoodpornych, stosowanych gtownie w przemysle.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza wylaczenie klauzuli 5.3.2.

Pytanie S - dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o AQL 0,65? Rekawice o poziomie AQL 0,65 gwarantuja
wyzsza jakos¢, lepsza szczelnos¢, a zarazem sg bardziej bezpieczne. Im nizszy poziom AQL,
tym mniejsza ilo$¢ wadliwych wyrobéw w przebadanej serii.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza.



Pytanie 6 - dotyczy Pakietu 3

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic o dlugosei min. 280mm. Pozostale wymagania
zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza.

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja si¢ integralng czescig
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i bgda wigzace przy skladaniu ofert.

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami Zamawiajacy informuje, iz nie przedtuza terminu
sktadania ofert. Ustalenia dotyczace miejsca sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.
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